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FIGURE 69—AN X-LIGHT TUBE 


MADE FROM A BULB MOULDED IN A GLASS 


HYDROGEN INTO AN X-LIGHT TUBE 
MANUFACTORY 
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NOTE 84— FIGURE 7o—A BULB MOULDED IN 
A GLASS HOUSE FOR AN X-LIGHT TUBE 
NOTE 84—FIGURE 71—ONE STAGE IN THE 
PROCESS OF MAKING AN X-LIGHT TUBE 

FROM A MOULDED BULB 
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NOTE 94—FIGURE 73—A SIMPLE FORM OF 
NON-RADIABLE X-LIGHT TUBE-HOLDER 
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NOTE 95 — FIGURE 74— TWIN ROTARY TARGET 
X-LIGHT TUBES 


rs rE 


v 


Ee ee a 


rad ers 


ms ; 


PORES TI St RET pS BEERS MENT 


ee : Se a a A a AO ey I  e 


102— FIGURE 75—AN X-LIGHT TUBE 
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103 —- FIGURE 78—SECTIONAL VIEW, 


SHOWING THE TARGET SWUNG TO ALLOW 
CATHODE TO REGENERATE 
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FIGURE 80—MULTIPLE SPARK- 


GAPS APPLIED TO A COIL 
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NOTE 112— FIGURE 8i — ENCLOSED MULTIPLE 
SPARK-GAPS ON A COIL 


. oe : ee ‘ Pra £ * bntee,. ire ¢ S oy ~ TES > - 7 ~ sur ~ 
ee re re eR Bagi LS OS Ss QR OS a cae 
a sa et ha ———e = 6-8 mnt am “%s ~ ; a reals 0 tas ait ~ Line 


at _— | _ 
= Ae a NP mc SO I ig lt Trt, AD 
es c , F 


= 


—s 


—= 2 — - : : ihren yy aaa seas mn tes ve Sa * ee = = 
ia ——_———- —--- AR RR I St a = a ~ 2 ———— 
= palaces SESE IAT GHGS ts me ae ; 5 a2 
are -_ ere a . ae , a ~ — A . ; _ 


| 


V0 


4 


w 


TE 


HHI Yee 


NOTE 112 — FIGURE 82—A COIL OPERATED BY 
STORAGE CELLS 
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84—A NON-RADIABLE 
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NOTE 112—FIGURE 85—A FRONT VIEW OF 
THE TUBE-HOLDER SHOWN ON PLATE 47 
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NOTE 112 — FIGURE 86 — VARIABLE POTENTIAL 
INDUCTION COIL HAVING THE SECTIONS 
OF THE SECONDARY INTERCHANGEABLE 
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NOTES 116 B AND 117— FIGURE 95 — A MOVABLE 
X-LIGHT EXAMINATION 
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NOTE 145—FIGURE 5;—A CRYPTOSCOPE 
USED AS A FINDER 
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DETAILS OF THE LEAVES OF THE NON- 
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NOTE 149— FIGURE 5—A PERSPECTIVE VIEW 
OF A NON-RADIABLE TUBE BOX 
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IN FRONT FOR USE 


A PENETRATION GAUGE TURNED BACK AND 
TURNED DOWN 


NOTE 153— FIGURE 1—A CRYPTOSCOPE WITH 
ACTING AS A COVER TO THE MIRROR 


NOTE 153 — FIGURE 2— A PENETRATION GAUGE 
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NOTE 155— FIGURE r—REFLECTING CRYPTO- 
SCOPE AND CRYPTOSCOPIC CAMERA AT- 
TACHED TO AN X-LIGHT EXAMINATION 
TABLE 


A, Reflecting cryptoscopic camera in position. D, 
Camera turned down out of the way. P, Metal bar fit- 
ting over the axis H, enabling the camera to be removed 
from the examination table. B, Button holding the camera 
in position, A. 
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NOTE 155—FIGURE 5—LIFTING MECHANISM 
FOR THE STRETCHER OF AN X-LIGHT EX- 
AMINATION TABLE 
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NOTE 15s;—FIGURE 3— REFLECTING CRYPTO- 
| SCOPIC CAMERA 


Reflecting cryptoscopic camera in use for photograph- 
ing the feet for signalment by X-light. The observer has 
within reach, while looking in the camera, six handles, two 
of which, H and HH, regulate the distance of the source of 
X-light and allow it to be moved in a horizontal plane. 
Taken in connection with rolling movements of the ex- 
amination table, they enable the source of X-light to be . 
quickly brought into proper relations with fluorescent q 
screen. Handle RH 4 controls the quality of the X-light. q 
Handles RH and RH 3 enable the opening of the dia- 
phragm and the orienter to be centred with the source of 
X-light. Handle RH 2 regulates the size of the area of the 
patient illuminated. This illuminated area must be as 
small as possible to avoid injuring the definition of the 
image on the screen and on the photographic plate. For 
further explanation of the letters refer to descriptions 
under the illustrations 1 and 4, Plates 109 and 112, Note 
156, and to the text of Notes 148, 149, 150, 151, 155. 
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NOTE 155;—-FIGURE 4—EXAMINATION OF A 
PATIENT WITH A REFLECTING CRYPTO- 
SCOPE AND CAMERA 


The figure shows a reflecting cryptoscopic camera in use 
for photographing the spine, the patient being in a hori- 
zontal position on the stretcher, ST, of the examination 
table, ET. The observer looks into the eye-piece, EP, of 
the camera, A, and sees on the mirror an image of the spine 
made by the X-light on the fluorescent screen at the top of 
the camera directly under the patient. It will be observed 
that the stretcher is slightly raised at the head to bring the 
axis of the spine nearly parallel with the screen and con- 
sequently with the photographic plate. By means of the 
handles, HH, H, RH, RH 2, RH 3, the direction of the 
source of X-light and the size of the illuminated area of 
the patient can be controlled by the observer while making 
the examination. The quality of the X-light is controlled 
by the handle RH 4. For further explanation of the letters 
refer to the description under Plate 109, Figure 1, Note 156, 
and to the text of that note. | 
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NOTE 15;—FIGURE 2—A REFLECTING 
CRYPTOSCOPIC CAMERA 
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NOTE 155— FIGURE 2A—A REFLECTING CRYP- 
TOSCOPIC CAMERA FOR PHOTOGRAPHING 
THE FEET | 
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; | NOTE 155;—FIGURE 6—LIFTING MECHANISM 
FOR THE STRETCHER OF THE X-LIGH 
EXAMINATION TABLE | 
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NOTE 156—FIGURE 1—DETAILS OF A NON- 
RADIABLE X-LIGHT TUBE-HOLDER AND 
ITS SUPPORT 


W, Wires to generator. C, Cord to counterpoise. RH, 
Handle regulating the size of the opening in the dia- 
phragm plate -refer to the figures in Note 149 for details-. 
RH 2, Handle raising or lowering opening in diaphragm 
plate. RH 3, Handle moving the diaphragm plate horizon- 
tally. RH 4, Handle regulating the quality of the X-light 
by operating the vacuum regulator VAR. O, Orienter 
-for details refer to Notes ‘143 and 150-. OS, Support for 
orienter. SL, Slide closing the opening in shutter. GS, 
Slide with transparent non-radiable window through which 
the X-light tube can be seen. TVA, Screw-clamping move- 
ment in vertical arc. TD, Terminal plate of the wire W 
to generator. HRS, Hard rubber sleeve for terminal wire 
W. SAB, Sliding wooden arm supporting terminal wire 
and terminal disk -refer to Plate 115, Figures 1 and 2, 
Note 157, for details-. EC, Support for the arms of the reg- 
ulating handles. E, Clamping screw made on the plan 
shown in Plate 113, Figures 5 and 6. 
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NOTE 156— FIGURE 2— DETAILS OF SUPPORT 
-SU- SHOWN IN FIGURE 1, PLATE tog 


2s 


me la 
re 


ees 


tee ey lll ma a 
i nt ET 


ae 


“x . ae ae an ety 
GO egg ee RA eg a Sia igs 


c 


x 
meen te 


iat eet 


ss 
SS RES 


~ 


4 eaac m 
Sl PT wen 
BY Rae epic Say 


Sis Fee 


aS 
MEET TORE 4S 


a —_— nai a 
aie > Q - 
“I oe To ie ; 
spp Sa: = sgebcaneaie . x " p 
~s oe - - 2. PS - 
Ps Pm = srs SP Rita aie Pg ae 
- = - ; a 
SA me's Nag LO SRE msn 
ie aca ake I ne oe OR = Spe acl ee Tos 


Lr nas 
2. 
~ eae 
re 


NOTE 156—FIGURE 3—xX-LIGHT TUBE BOX 
WITH CONCENTRATOR 


To the non-radiable tube box TB is attached a pyramid 


of non-radiable material lined with zinc which reflects. 


X-light. To the end a lead tube -lined with zinc-, with an 
aperture ET in the side, is attached, through which the con- 
centrated X-light escapes to the part of the body to be 
treated. A number of ends of different sizes and shapes are 
required, The quality of the X-light is regulated by turn- 
ing the handle RHH. The movements described in the 
text allow the end ET to be brought into proper relations 
with the patient. For further explanation of the lettering 
refer to the explanation under Plate 109, Figure 1, and to 
the text. | | 
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NOTE 156—FIGURE 4—A NON-RADIABLE 
X-LIGHT TUBE BOX WITH AN X-LIGHT CON- 
CENTRATOR ARRANGED FOR TREATING 
DISEASES OF THE MOUTH 


The figure shows an X-light concentrator in position for 
treating a disease of the mouth. The end ET of non-radi- 
able material is placed in the mouth against the diseased 
area. By means of the handles H and HH and the move- 
ments in vertical arc described in the text, the opening in 


the end ET can be brought into correct relations with the 


patient, who sits on the stool. Fora further description of 
the lettering refer to the text and to the description under 
Plate 1o9, Figure 1. 
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NOTE 156—FIGURE 7—AN X-LIGHT EXAMIN- 
ATION TABLE, SHOWING THE LIFTING 
MECHANISM OF THE STRETCHER: A NON- 
RADIABLE TUBE BOX AND SUPPORT: A 
NON-RADIABLE CRYPTOSCOPIC CAMERA 
WHICH SLIDES ON THE RAILS OF THE 
EXAMINATION TABLE 


To show the necessity of having the tube box turn in a 
vertical plane about an axis parallel with the transverse 
axis of the X-light tube. With the stretcher ST tipped as 
it must be in some cases -as shown in Note 139, for ex- 
ample- the central ray of X-light escaping from the tube 
box and used to take the photograph could not strike the 
plate normal to its surface without this movement. The 
tube box appears to be tipped more than the stretcher, but 
this is an effect of perspective due to the short focus of 
the lens which was used in making the photograph. For 
further explanation of the letters refer to the text and to 
Plate tog, Figure 1. 
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NOTE 162—FIGURE 8—A METHOD OF USING 
A TRACING FRAME IN EXAMINING THE 


iy 


CHEST WHEN THE PATIENT IS IN A HORT. 
ZONTAL POSITION 


The tracing frame is attached to the side rail of the ex- 
amination table by the sliding clamp SC. It can be adjusted 
in height by the bar HB. It turns on a pivot P to allow it 
to fit the patient’s chest, and can be clamped in any posi- 
tion by the milled head MH. In one of the axioms men- 
tioned it was stated that the central ray of the beam of 
X-light used should strike the tracing paper normal with 
its surface. Apparently this rule has been departed from 
in the illustration, but this is due to the perspective, the 
tube box having been placed at the same angle as the trac- 
ing paper. In the illustration the physician has one hand 
on a handle which regulates the size of the opening in the 
diaphragm plate. Near this:are other handles, whose use 
has been fully described in other illustrations. Standing 
up trom the break MB is a handle BH, which allows the 


amount of current to be varied by the physician without 
interrupting the examination. 
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NOTE 169—FIGURE 5—DETAILS OF THE 
SPRING MECHANISM FOR AN X&-LIGHT 
TUBE SHUTTER 


NOTE 169—FIGURE 6—POSITION OF THE 
MECHANISM WHEN OPENING THE X-LIGHT 
TUBE SHUTTER 
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FIGURE 7—POSITION OF THRE 
SM WHEN CLOSING X-LIGHT TUBE 


FIGURE 7—PIVOT PLATE OF THE 
WAGON SHOWN ON PLATES 117 
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NOTE 173— FIGURE 2—APPARATUS FOR 
PRODUCING HIGH VACUA 


Front view of tube oven and pumping arrangements. 
TO, tube oven with non-radiable walls. D and DI, non- 
radiable doors. M and MI, mica windows. D2 and D 2, 
non-radiable lead glass doors. XT, X-light tube. OT, 
tube connecting X-light tube with the pump. GwW, 
‘grounding wire on outlet tube. S, tube connecting X-light 
tube with mechanical exhaust pump. GF, gold foil to pre- 
vent mercury from entering the X-light tube. MS 3, mer- 
cury seal where tube OT joins pump. AV, automatic 
valve. IS, stopcock with mercury seal MS on inlet of 
pump. PC, Pump chamber. FT, fall tube connecting 
pump chamber with mercury reservoir MR, through 
rubber tube RT. AB, air bag on mercury reservoir. 
DB 2, drying bulb. R, rope connecting mercury reservoir 
with counterweight CW. PO, pump outlet. ORT, soft 
rubber tube connecting pump outlet tube with mercury 
cistern MC. C, cover of mercury cistern. DB, drying 
bulb. OVT, outlet tube of mercury cistern. DS, drying 
salt. OV, outlet valve. T, T 1, T 2, thermometers, which 
can be read from the outside. PHC, pump warm closet. 


Plate 132 


NOTE 173 — FIGURE 2A— APPARATUS FOR Ex. 
HAUSTING AND TUNING X-LIGHT TUBES 


Front view of tube oven and pumping arrangements for 
routine exhaustion of X-light tubes. TO, tube oven With 
non-radiable walls. D and DI, non-radiable doors. M 
and MI, mica windows. D2 and D 3, non-radiable lead 
glass doors. XT, X-light tube. OT, tube connecting 
X-light tube with the mercury pump. GW, grounding 
wire on the outlet tube. S, tube connecting the X-light 


tube with the mechanical exhaust pump. GF, gold foil to. 
prevent mercury from entering the X-light tube. MS eh 


mercury seal where the tube OT joins the pump. AV, 
automatic valve. IS, stopcock with mercury seal MS on 
inlet of the pump. PC, pump chamber. FT, fall tube con- 
necting the pump chamber with the mercury reservoir 
MR through the rubber tube RT. AB, air bag on mer- 
cury reservoir. DB2, drying bulb. R, rope connecting 
mercury reservoir with counterweight CW. PO, pump 
outlet. AV 2, automatic valve. IS 2, stopcock with mer- 
cury seal. OVT 2, drying tube. DS, drying salt. OV 2, 
outlet valve. T, T 1, T 2, thermometers. 
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Plate 134 


HAUSTING AND TUNING X-LIGHT TUBES 


Side view of tube oven, TO, and pump warm closet, PHC 4 1 UBS 
with sides partly removed to show the interiors. B and ib) _ 7 
burners for heating. PC, pump chamber. PO, pump out- 
let. MC, mercury cistern on pump outlet to which it is 
connected air tight by the soft rubber cylinder, ORT. DBI 
drying bulb. MR, mercury reservoir. DB 2, drying bulb, 
RT, rubber tube connecting the mercury reservoir MR 
with the fall tube FT. R, rope connecting mercury res- 
ervoir with counterweight CW. OT, tube connecting 
X-light tube XT with the pump. GS, glass fork support- 
ing one end of the X-light tube. W, one of two wires con- 
necting the X-light tube with the electric generator. PT 
one of two porcelain tubes insulating wires from the metal 
walls of the tube oven. C, one of four castors. The 
arrows indicate heated air. | 
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NOTE 179 D—FIGURES 6 AND 6 
OF A MULTIPLE SERIES g 


It consists of a mic 
balls, as shown in No 


which clamp the bal 
‘Multiple series Spark-gaps requ 
enclosed to prevent the nitrogen acids from irrit 
respiratory organs. The gas should be drawn of 
Spark-gaps by an aspirator, as described in Note 
illustrated in Note 112 and Plate 8r1, Note 140, Fis 
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NOTE 179 D—FIGURE 7—HINGED FARAD | | 
| 

| 
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| This transformer is of the type illustrated in Plates 143 | 


and 144, Figures 4 and 5, though some of the details of 


! construction are different. The core is unusually light to a — Va | 


y four centi- a 
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ct 
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‘t, allowing the sheets to be inserted a 
ii one at a time. This is a point of practi 


| The construction is shown at CS. The primary coils PC - | 


f | | are wound more openly, air Spaces of three millimetres 
= being left between the layers and between the strands of 


ees 
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NS oe eT 
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’ (i | having forty-nine turns of number ten copper wire. The 
. | secondary contains thirty-eight sections constructed on the 


re d with number thirty-two copper 
wire, each containing nine hundred turns. The other coils 


I are wound with number thirty-four wire, and each coil 


) There are four Leydens, as in the transformer illustrated , 
. | in Plates 143 and 144, Figures 4 and 5. Two are connected 
a with the terminals of the united secondaries. If the vac- _ 
i uum tube is attached to the terminals FT of the secondaries, Bs 
: | : which are connected by bringing the spark-gap rods SGR 
: | together, the transformer has sufficient voltage to excite a 
| double-focus or Roentgen X-light tube and amperage 
| enough to melt even a cooled target, unless it is cooled by 
; a constant circulation, as described in Note 1. It will also 
gg. | excite a single focus or Crookes X-light tube. It is not 7 
particularly recommended for exciting any form of X-light 
| _ tube for diagnosis, because, as already frequently stated, a 
fi generator should have a very high voltage for this purpose. 
For therapeutics the case is different, as quantity is of more 
importance than ability to regulate the X-light with great j 
| : nicety. The transformer is useful for exciting derma-ray 
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a ee 


tubes, either of the type shown in Figure 2 or of other 
having two terminals, from both of which 
are sent forward to the wall of the tube 
there producing the derma rays by their impact. 


when 


candle-power lamp. The transformer is valuabl 
ducing the ultra-violet arc for treating lupus. For this 
purpose a greater current is used in the primary. The arc 
Should be between aluminum terminals. If it is about 
three millimetres long, it is almost noiseless, and so cool 
it may be brought almost in contact with the patient’s 
Skin. The aluminum, high-voltage arc was recommended 


not useful, and require complicated apparatus ie 
them. For the high-voltage arc the inner coatin h 


g s : C ae 
condensers are connected, otherwise the arc is a pale yel- 


4 f 0 “2 «eta Daf 2 
low flame. The transformer is also useful for producing 


the electron arc mentioned in Note 179. When it is u 
for this purpose the wires leading to the arc are attache 
at FT and the inner coatings of the Leydens connected. 


considerable. Absence of heat and ability to bring the 
source of electrons in near contact with the patient are 


valuable features. As it has been shown by the experi- 


ments on animals and on man, briefly mentioned in earlier 
papers, that these electrons have the same therapeutic 
effects as the beta radium rays, a transformer for produc- 
ing them should be interesting. The transformer is also 
valuable when it is desired to subject a patient to rapid 
polarizations of the ether in his tissues, — such, for ex- 
ample, as is obtained by placing a part or the whole of his 
body in a solenoid through which alternating currents 
from the secondary of the Faraday ring are passing. For 


types, 
cathode streams 
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In this case, also, the energy in the primary should be 


ae ee 


this work connection is made between the solenoid and the 
main terminals of the transformer at FT. If more rapid 
changes in the ether are desired, the inner coatings of the 
Leydens should be connected by a rod. The transformer 
was also designed for exciting vacuum tubes to be applied 
to the skin or to be held near the body in treating internal 
diseases, — tuberculosis and dilation of the stomach, for ex- 
ample, — the tubes being connected with one pole of a large 
solenoid whose other pole is attached to one terminal of 
the secondary, the current returning to the transformer 
through the ether. Still more rapid ether changes may, of 
course, be obtained by connecting the solenoid with the 
terminals of the secondary of the Tesla coils which were 
designed for this apparatus. These coils, as already stated, 
will form the subject of a future note, as they require many 
illustrations and a detailed description. The transformer 
can be used with direct currents if some form of break is 
employed. When excited by alternating currents from 
commercial circuits it is the most convenient source of 
ultra-violet light, derma rays, X-light, and electrons for 
examining minerals. As one large enough could be sold 
for seventy-five dollars, it is hoped some manutacturer will 
make them commercially available, for no examination of a 
mineral can be considered to be complete until the speci- 
men has been bombarded by electrons and short ether 
waves. A transformer of the size illustrated in Figure 1 is 
large enough for these examinations, and weighs so little 
it can be easily moved about by one man. A voltmeter 
VM and an ammeter AM are mounted on the base, as 
it is important to know the amount of energy employed in 
the treatment. A fuse is desirable for preventing too strong 
a current. The wires W from the commercial circuit are 
attached to the switch. | 
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: ’ | Plate 147 : | 
| a | . | 
| NOTE 179 D—FIGURE 8—HINGED FARADAY 7 \G 
| | RING FOR ETHER AND ELECTRON THERA. © — i" 
. PEUTICS WITH THE SECONDARY SECTIONS | \& 
. IN TWO GROUPS © i 
This is the same transformer shown in Plate 146, Figure 3 i 
— 7, but with the secondaries independent instead of in Series. s 
| Each secondary will give sufficient voltage for the ultra- i: 
violet arc or the electron arc or for exciting derma-ray tubes. : ; ) | a 
| One secondary is provided with a Tesla, not shown in the _ ie 
ee _ photograph, the other with a solenoid S.. To provide a a 
spark-gaps for the two independent coils, the supports -L], | 4 | (4 : 
LJ 2, LJ 3, LJ 4- are pivoted to allow them to turn from | * i 
the positions in Plate 146, Figure 7, in a horizontal plane ae, if 
: | ninety degrees, to the positions shown in Plate 147, . : a 
| Figure 8. “ | | iq 
: : a 
| | |e 
— | | if : | 
| | \ | : 
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: NOTE 179 D—FIGURE to—A PORTABLE 4 
i. ELECTRON ARC | | om 


made of aluminum. The arc is enclosed in an insulating 
case I’ and provided with a handle, to allow the arc to be 
brought near any part of the patient. The apparatus is 
connected with the generator by flexible wires attached at 
PI and NI. 


The illustration shows one of the forms of electron arc C—O eee 4 
mentioned in earlier papers. The instrument is attached to — a Goo Be es ee i 
the hinged Faraday ring illustrated in Plates 146, 147, Fig- Ee UT eee a 
ures 7 and 8, by flexible wire cables, which are attached M | Z leeds: — al { 
at Pand N. The terminal HN is connected with the nega-  § aes i 
tive terminal of a high-voltage generator, whose other ter- wea, | 
minal charges the patient positively. The patient is placed | Fic.10 ve 
: on an insulating platform. The arc formed by the current : | 4 
| from the Faraday ring is between the aluminum terminals | | 3 |G 
| X. It is rich in ultra-violet light, which, illuminating the | | 2 | io 
ie face of the disk HN, causes it to send out electrons that | &g 
bombard the patient’s skin when the arc is placed near it, | | | 
ionizing the tissues. The whole arc is enclosed in an insu- _ | | 3 & 
lating tube T provided with a movable handle H, which | : ) & 
allows it to be placed in any position near the patient. The | te 
aluminum terminals can be removed and others put in their & 
places, as they are held in tubes BT. is 
NOTE 179 D— FIGURE 11—A FORM OF ULTRA- 7 
VIOLET ARC SS | 
In this arc the negative terminal is a curved plate N, the : i 
positive terminal is a blunt hook P, both terminals being : 
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Plate 150 


NOTE 179 D—FIGURE 13—A METHOD OF 
USING A HINGED FARADAY RING FOR Ex. 
CITING A VACUUM TUBE ELECTRODE 


The solenoid BS is supported and insulated by the 
fibre rods FR, one end being connected with the sec- 
ondary of the Faraday ring at FT. The other end of the 
solenoid is attached to a wire W, which is in metallic 
connection with the electrode vacuum tube EVT. As only 
one terminal of the secondary of the closed Faraday ring is 
connected with the vacuum electrode, the current, after 
leaving the patient, returns to the generator through the 
ether without a wire to guide it. Under these circumstances, 
when the room is dark, the generator sometimes presents © 
appearances similar to those shown by the Aurora. The 
simplest way to regulate the strength of the energy applied ae 
to the patient is to vary the current in the primary of the re | = ee 
Faraday ring by means of a graduated resistance. The age : 
solenoid can be removed from the position shown in the 
figure and placed on the floor or in any other convenient 
position. Various sizes of these solenoids should be pro- 
vided and used after French methods, both terminals being 
connected with the terminals of the secondary of the Fara- 


day ring, the whole or any part of the patient being en- 
closed by the solenoid. | | 


<r ITS 


oe eT Ree TT ET 


Plate 151 


NOTE 179 F—FIGURE 1—ARRANGEMENT OF 
A MECHANICAL PUMP FOR EXHAUSTING 
VACUUM TUBES FOR USE IN MEDICINE 
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